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RESUMO 

Aparelhos soldados são utilizados amplamente em Ortodontia e 

Odontopediatria. A citotoxicidade e a genotoxicidade da solda a prata e da 

soldagem a laser já foram testadas em Odontologia. No entanto, pouco se sabe 

sobre a técnica de soldagem Tungsten Inert Gas (TIG), que utiliza um arco 

elétrico entre um eletrodo e a peça a ser soldada. Os objetivos deste estudo 

foram avaliar a citotoxicidade e a genotoxicidade de uniões soldadas a prata 

(silver soldered band - SSB), soldadas a laser (laser welded band - LWB), 

soldadas a TIG (TIG welded band – TWB) e de anéis não soldados (no 

soldered or welded bands – NS / WB) in vitro e in vivo. Para isso, o ensaio de 

redução de MTT foi realizado nas linhagens celulares HGF, HaCat, Vero e 

MRC-5. A genotoxicidade dos eluatos metálicos das áreas soldadas foi 

determinada através do ensaio de cometas em células HGF após tratamento 

de 3 horas. A quantificação de Ni, Fe, Cr, Cu, Ag, Zn, Cd e Sn nos eluídos 

metálicos foi realizada com espectrometria de massa por plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS). Cu, Zn e Ag foram os íons mais detectados nas amostras 

de meio de bandas soldadas a prata, e Fe, Cr e Ni, nas amostras soldadas a 

laser e nas soldadas a TIG. O grupo SSB induziu forte citotoxicidade em todas 

as linhagens celulares. NS / WB, LWB e TWB apresentaram indução citotóxica 

fraca. No ensaio Cometa, o grupo SSB apresentou maior índice de danos e 

mais cometas com classes de dano 3 e 4, em relação aos outros grupos. As 

uniões soldadas a TIG, bem como uniões soldadas a laser mostraram melhor 

biocompatibilidade. No estudo in vivo, genotoxicidade sobre as células da 

mucosa bucal dessas crianças com arcos linguais contendo uniões soldadas a 



 
 

prata, uniões soldadas a laser, e sem qualquer aparelho foram avaliadas pelo 

ensaio de cometa bucal (BCA) e pelo ensaio de citometria bucal do 

micronúcleo (BMCyt). Os níveis urinários de Ni, Cr, Fe, Zn, Cu, Ag, Cd e Sn 

foram investigados através de amostras de urina analisadas por ICP-MS. Os 

resultados do estudo indicam que a solda a prata e a soldagem a laser não 

causaram genotoxicidade na mucosa bucal durante o período avaliado. As 

alterações dos íons no conteúdo urinário não puderam ser unicamente 

atribuídas aos aparelhos. A soldagem TIG parece ser técnica promissora a ser 

aplicada em ortodontia e merece ser mais investigada, uma vez que 

apresentou nos testes in vitro e in vivo um baixo potencial citotóxico e 

genotóxico. 

Palavras-chave: Ortodontia, Citotoxicidade, Genotoxicidade, ICP-MS, Ensaio 

Cometa, Soldagem em Odontologia, Corrosão, Ensaio de micronúcleos; Metais 

pesados. 

  



 
 

ABSTRACT 

Soldered appliances are widely used in orthodontics and pediatric 

dentistry. The cytotoxicity and genotoxicity of silver solder and laser welding has 

already been tested in dentistry. However, little is known about the Tungsten 

Inert Gas (TIG) welding technique, which uses an electric arc between an 

electrode and the part to be welded. The aims of this study were to evaluate the 

cytotoxicity and genotoxicity of silver soldered (silver soldered bands - SSB), 

laser welded (laser welded bands - LWB), TIG welded (TIG welded bands – 

TWB) joints and no soldered/welded bands (NS /WB) in vitro and in vivo. For 

that, MTT reduction assay was performed in HGF, HaCat, Vero and MRC-5 cell 

lines. The genotoxicity of the metallic eluates of the joints was determined by 

comet assay in HGF cells after 3-h treatment. The quantification of Ni, Fe, Cr, 

Cu, Ag, Zn Cd and Sn in the metallic eluates was performed with inductively 

coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Cu, Zn and Ag were the most 

detected ions in SSB medium samples, and Fe, Cr and Ni in the samples of 

LWB and TWB. The SSB group induced strong cytotoxicity in all cell lines. 

NS/WB, LWB and TWB presented a weak cytotoxic induction. In comet assay, 

SSB group showed a higher damage index and more comets with damage 

class 3 and 4, compared to the other groups. In the in vivo study, the genotoxic 

effects on the buccal mucosa cells of children with lingual arches containing 

silver soldered joints, laser welded joints and without any appliance were 

accessed by buccal comet assay (BCA) and the buccal micronucleus cytome 

(BMCyt) assay. The urinary levels of Ni, Cr, Fe, Zn, Cu, Ag, Cd and Sn were 

investigated through urine samples analyzed by ICP-MS. The results of the 

study indicate that silver solder and laser welding did not cause genotoxicity in 



 
 

buccal mucosa cell during the period evaluated. The changes of the ions in the 

urinary contents cannot only be attributed to the appliances. TIG welding may 

be a promising technique to be applied in orthodontics and deserve be further 

investigated, as it presented in the in vitro and in vivo tests a low cytotoxic and 

genotoxic potential. 

Keywords: Orthodontics; Cytotoxicity; Mutagenicity test; ICP-MS; Comet 

assay; Dental soldering; Micronucleus tests; Corrosion; Metals, 

Heavy.  
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1 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

A Ortodontia está em constante busca de melhores meios de 

diagnóstico, diferentes técnicas, novos aparelhos e materiais para que os 

tratamentos sejam rápidos e eficientes. No entanto, a segurança dos 

tratamentos é primordial. Os benefícios oferecidos pela terapêutica devem 

ser sempre maiores que o possível custo biológico exigido. Nesse sentido, a 

introdução de elementos estranhos à cavidade bucal – no caso, os materiais 

dentários – deve ser amparada pela pesquisa de sua biocompatibilidade. 

O uso de aparelhos mantedores de espaço é indicado em casos de 

perdas precoces de dentes decíduos para evitar a diminuição do perímetro 

do arco ou na supervisão do espaço na dentição mista. O arco lingual é um 

aparelho de uso consagrado tanto na Ortodontia quanto na Odontopediatria. 

É um aparelho de simples confecção que consiste de um arco, apoiado nos 

incisivos, soldado com prata, em dois anéis adaptados nos molares 

contralaterais (1-4). Por ser utilizado por indivíduos bastante jovens e por 

vários meses, ou até mesmo anos, a segurança biológica da sua utilização 

deve ser assegurada. 

A maioria dos aparelhos ortodônticos é feita de aço inoxidável ou ligas 

metálicas compostas predominantemente por ferro (Fe), níquel (Ni) (15% a 

54%), cromo (Cr) (20% a 30%) (5-7). O meio bucal é propício a causar 

biodegradação dessas ligas pela ação de correntes galvânicas, de variações 

de pH e de variações de temperatura, ou pela presença de biofilme e de 

diferentes enzimas (6, 8, 9). No entanto, algumas proteínas da saliva, como a 

amilase e a γ-globulina, parecem inibir a corrosão (8, 10).  

 



17 
 

A corrosão é um processo eletroquímico que altera as propriedades 

dos metais, ou pela perda direta dos íons metálicos em solução ou pela 

dissolução progressiva da camada superficial, geralmente óxidos ou sulfetos 

(8, 9). 

A biocompatibilidade refere-se à capacidade de um material realizar 

sua função terapêutica, sem induzir quaisquer efeitos locais ou sistêmicos 

indesejáveis no receptor/indivíduo, e ainda promover a resposta celular ou 

tecidual mais benéfica nessa situação específica, e otimizando o 

desempenho clinicamente relevante do tratamento (11, 12). No caso dos 

metais e das ligas, essa propriedade depende da sua resistência à corrosão 

(9).  

A microestrutura do metal é o primeiro parâmetro a ser considerado na 

corrosão. Normalmente, os fabricantes combatem o processo acrescentando 

ou retirando certos metais da liga, aplicando coberturas, ou ainda 

modificando o processo de fabricação. O rompimento da película superficial 

de óxidos ou sulfetos e a exposição a meios que impedem o reparo desse 

filme irão causar corrosão. As dobras nos arcos, a exposição a agentes 

químicos (utilização de fluoreto de sódio acidificado (13)) e o 

superaquecimento provocado pelos processos de soldagem podem romper a 

película superficial. A menos que o metal forme novamente essa película 

superficial (passivação), a reação de oxi-redução irá se perpetuar até 

consumir todo o metal ou não haver mais oxigênio disponível (8, 9). 

Os metais presentes nos aparelhos ortodônticos sofrem corrosão no 

meio bucal (14). A corrosão severa pode ser detectada através da alteração 

na cor do esmalte ao redor dos bráquetes e do aumento da rugosidade 
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nestes. Mesmo quando não perceptíveis a olho nu, os produtos da corrosão 

podem ser acumulados nos slot, aumentando a resistência friccional dos 

arcos nas mecânicas de deslizamento (8). 

A corrosão pode ser mensurada pela quantidade de íons liberados. A 

maior parte dos produtos de corrosão dos aparelhos é composta por Fe, Cr, 

Ni e titânio (Ti) (7). A introdução dos íons metálicos no corpo humano é um 

risco adicional para a saúde, uma vez que esses íons podem ser lançados 

em diferentes lugares e em diferentes níveis, dependendo das características 

de solubilidade dos produtos que os contêm. Assim, funções biológicas são 

afetadas, o que pode levar a efeitos locais e sistêmicos (15). 

A prevalência da alergia de contato ao Ni é alta. Estima-se que em 

mulheres atinja 10-17% e em homens, 1-3% da população europeia. A 

alergia ao cobalto afeta 1-3% da população (16-18). Bráquetes, bandas e fios 

ortodônticos são universalmente feitos de ligas, que contêm cerca de 6% a 

12% de Ni e 15% a 22% de Cr. A liberação de Ni merece especial atenção. 

Além da hipersensibilidade, este metal parece estar relacionado a efeitos 

carcinogênicos, efeitos mutagênicos e citotóxicos (15).  

A União Europeia decretou duas diretivas em relação ao Ni (19, 20): 

1. A liberação de Ni de objetos em contato direto e prolongado com a 

pele tem de ser inferior a 0,5 μg/cm2/semana. 

2. Todos os objetos metálicos que são inseridos em orelhas perfuradas 

e outras partes do corpo humano devem ter uma taxa de liberação de Ni 

inferior a 0.2 μg/cm2/semana. 

A alergia ao Ni deriva principalmente do contato da pele com o metal, 

como em joias, telefones celulares, prendedores de roupas, botões e fivelas 
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de cinto e, só em menor grau, de exposição ocupacional. A alergia ao Cr 

ocorre tanto pela exposição ocupacional (cimento e metais) como da 

exposição a bens de couro. A alergia ao cobalto, ao paládio ou ao ouro 

decorre principalmente por exposição a joias, ligas, metais, próteses, 

restaurações dentárias, terapia reumática, stents coronários, e tintas. Além 

disso, Ni e cobalto em pó penetram na pele danificada mais facilmente do 

que na pele intacta (18). 

Souza e Menezes (15) testaram três marcas comerciais de bráquetes 

de aço inoxidável. Aparelhos removíveis, com os bráquetes fixados na região 

palatal foram utilizados durante sessenta dias por 45 pacientes. Coletas de 

saliva foram realizadas imediatamente antes da instalação do dispositivo, e 

após uma semana, um mês e dois meses de utilização. Os autores 

verificaram que as concentrações dos íons Ni e Cr aumentaram 

imediatamente após a instalação do aparelho na boca. Os três grupos de 

aparelhos comportaram-se de maneira semelhante em todos os períodos de 

estudo, e foram demonstradas diferenças significativas nos níveis de Ni, Cr e 

Fe liberados pelos mesmos. 

 

1.1 Soldagem em Ortodontia 

 Em Ortodontia, a soldagem é um recurso frequente para unir dois 

metais nas mais diversas situações clínicas, como na fabricação de 

bráquetes, mantedores de espaço, aparelhos extra-bucais, expansores do 

tipo Haas e Hyrax (21) entre outros aparelhos auxiliares. A soldagem 

convencional utiliza uma liga de prata que une outros dois metais (22). 
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A qualidade de uma união de solda depende da sua estabilidade 

mecânica, do grau de contato, das propriedades dos materiais a serem 

ligados/soldados, da extensão das falhas na área de solda e da resistência à 

corrosão. As uniões de ligas de aço por solda de prata são suscetíveis à 

corrosão devido a reações galvânicas e ao sobreaquecimento (23). A 

corrosão nas áreas soldadas permite a liberação de íons para o meio bucal, 

que podem causar efeitos citotóxicos (24-26).  

De acordo com o Registro Internacional de Químicos potencialmente 

tóxicos, do Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas, os íons 

metálicos, tais como cádmio (Cd), cobre (Cu), prata (Ag) e zinco (Zn), 

presentes na solda prata, podem ser considerados produtos químicos 

potencialmente perigosos. Eles estão incluídos na lista de substâncias e 

processos que podem ser de grande risco para a vida humana (26).  

Na fabricação dos bráquetes, o processo normal da indústria utiliza 

ligas de soldagem para juntar os componentes da base e as aletas. Essas 

ligas podem também conter vestígios de Cd, elemento citotóxico, que é 

adicionado para reduzir a temperatura de fusão e melhorar o escoamento. 

Além disso, as ligas à base de prata formam um par galvânico, 

principalmente Cu e Zn. O par galvânico ocorre quando dois metais 

diferentes estão em contato em presença de um eletrólito. A diferença de 

potencial entre ambos, em função de um meio corrosivo ou de uma solução 

condutora, produzirá um fluxo de elétrons entre eles. O material menos 

resistente corroerá com maior intensidade, tornando-se anódico. A força 

impulsora para a circulação da corrente e, consequentemente da corrosão, é 

a diferença de potencial entre os dois metais. A corrosão, que vem sendo 
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minimizada nos materiais atuais, é a principal razão para a dissolução 

progressiva de metal da solda, levando ao descolamento das aletas da base 

dos bráquetes durante o tratamento ortodôntico (27). 

A composição das ligas de prata utilizadas em soldagem é baseada no 

ternário Ag-Zn-Cu com poucas adições de Ni e estanho (Sn) (28). A norma 

da International Organization for Standardization (ISO) Dentistry: Brazing 

Materials n° 9333:2006, que regulamenta os materiais de soldagem em 

Odontologia, preconiza que o volume máximo de Cd, berílio ou chumbo não 

ultrapasse 0,02% da fração de massa da liga. Além disso, o rótulo do produto 

deveria conter, dentre outras informações, um aviso se o material contém Ni 

e a porcentagem (em fração de massa) do mesmo (29). As ligas de prata 

comercializadas no Brasil possuem, em seus rótulos, somente informação 

sobre a porcentagem de prata presente na composição. 

O Cd é um conhecido carcinógeno humano e animal. Esse metal está 

diretamente relacionado ao risco elevado de câncer de pulmão após 

exposição ocupacional; no entanto, as associações entre a exposição ao Cd 

e tumores em outros locais do organismo, incluindo rim, mama e próstata 

podem ser relevantes (30-32). O Cd era adicionado às ligas de prata nas 

décadas de 70 e 80 (33). A produção de metais ferrosos e de metais não 

ferrosos pode ser fonte de contaminação por Cd. Em jazidas de sulfeto que 

contêm Zn, chumbo e Cu, o Cd é encontrado como um subproduto (34, 35). 

A soldagem a laser foi introduzida nos laboratórios de Ortodontia em 

2002 (23). O laser mais utilizado para unir metais em Odontologia utiliza um 

meio sólido de Nd:YAG (granada de ítrio e alumínio dopada com neodímio) 

(21). A máquina de soldagem utiliza uma luz altamente concentrada para 
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fundir dois metais. A solda é controlada pela duração que a luz é aplicada 

(pulso), pela quantidade de energia (corrente) e pelo diâmetro do feixe de 

laser (22, 36).  

A soldagem a laser apresenta uma série de vantagens em relação à 

soldagem com prata. O calor concentrado minimiza problemas de distorções 

e é possível soldar muito próximo de resinas acrílicas, sem o risco de dano 

(37). A união dos metais, que são fundidos, é melhor do que na soldagem 

convencional, na qual as partes são unidas pelo recobrimento de uma 

terceira. Além disso, por unir metais iguais, diminui a corrosão galvânica 

presente na soldagem convencional (22). Os estudos in vitro mostram uma 

maior biocompatibilidade das áreas soldadas a laser comparadas às uniões a 

prata (24, 38, 39). 

A soldagem a Tunsgten Inert Gas (TIG) é um tipo de soldagem a 

plasma, um processo que utiliza como fonte térmica um arco elétrico formado 

com um eletrodo de tungstênio e a peça a ser soldada, com proteção local de 

um gás inerte, geralmente um fluxo de argônio, para prevenir 

oxidações/inclusões (21, 36, 40, 41). Assim como a soldagem a laser, as 

uniões formadas pela soldagem a TIG apresentam menor corrosão galvânica 

(21, 36). No entanto, estudos testando a resistência à corrosão de aço 

inoxidável, utilizado em próteses ortopédicas, soldado pelo processo de TIG, 

mostraram que as uniões formadas se comportam como ânodos, quando 

presente uma corrente galvânica. Assim, essas regiões seriam mais 

suscetíveis à corrosão do que o metal base (42, 43). 

Os produtos de corrosão dos metais em meio bucal podem causar 

desde alterações de coloração no esmalte a reações de hipersensibilidade 
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local (15, 44). No entanto, a corrosão dos aparelhos ortodônticos soldados a 

prata e o lançamento de seus solutos no meio ainda não estão 

documentados suficientemente, a ponto de se conhecer exatamente a 

extensão de dano que isso possa vir a causar na saúde humana (24-26, 38, 

39, 44-47).             

.  

1.2 Testes de citotoxicidade e genotoxicidade in vitro e in vivo 

Os testes de citotoxicidade em cultura celular são uma das primeiras 

etapas na avaliação da biocompatibilidade. A utilidade destes testes depende 

de identificar e compreender as muitas variáveis que podem afetar o seu 

resultado, controlando o ambiente em que a célula irá se relacionar com o 

material. Esses estudos também têm a habilidade de medir precisamente a 

resposta celular (11, 48).  

 Os estudos publicados que avaliaram a citotoxicidade da liga de prata 

utilizada em Ortodontia demonstram grande variabilidade na seleção do tipo 

celular utilizado (24, 26, 38, 39, 46, 47). Um dos fatores fundamentais é a 

escolha da linhagem celular apropriada para o teste, pois diferentes 

linhagens apresentam respostas diversas (48, 49).  

Linhagens utilizadas 

 Os testes de citotoxicidade devem ser realizados preferencialmente 

com linhagens celulares estabelecidas. Linhagens primárias podem ser 

utilizadas para testar a sensibilidade específica de algum tecido, desde que a 

reprodutibilidade e a acurácia do teste possam ser verificadas (50). Algumas 

dessas linhagens são: 
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 HaCat: linhagem de queratinócitos humanos imortalizados de um 

doador adulto do sexo masculino. Por manter alto potencial de 

diferenciação, é utilizada em estudos como substituta de 

queratinócitos normais (51-53).  

 Vero: linhagem de células epiteliais oriundas de rim de macaco-verde 

africano (Cercopithecus aethiops). Estabelecida por Nakamura e 

colaboradores em 1962, é uma das poucas, na atualidade, aprovadas 

para uso em produção de vacinas pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS)(54, 55). 

 MRC-5: linhagem de fibroblastos de pulmão de um feto do sexo 

masculino de 14 semanas (56), utilizada na fabricação de várias 

vacinas e endossada pela ISO para testes de citotoxicidade (50, 57).  

 HGF: linhagem primária de fibroblastos obtidos a partir de uma biópsia 

de gengiva de uma doadora do sexo feminino. 

 

Quantificação da viabilidade celular por MTT 

O ensaio de MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium 

bromide) é um meio simples, preciso e reprodutível para medir a atividade 

das células vivas através de atividade de desidrogenase mitocondrial. 

Soluções de MTT, em solução salina equilibrada, são 'amareladas'. As 

desidrogenases mitocondriais de células viáveis clivam o anel de tetrazólico, 

produzindo cristais de MTT azul/roxo, que são insolúveis em soluções 

aquosas. A cor roxa intensa das culturas mostra viabilidade celular, 

considerando que a cor permanece branca quando ocorreu a necrose. 

Culturas de controle negativo são azul-escuras e a prova da viabilidade de 
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uma célula; culturas de controle positivo branco/amarelo são evidência de 

morte celular (39, 58). 

 

Ensaio Cometa 

A técnica do Cometa, ou eletroforese em célula única, é um método 

rápido, sensível e de baixo custo para a avaliação de quebras de cadeia de 

DNA e para investigação de dano genético associado a exposições a agentes 

potencialmente genotóxicos (59, 60). É um método utilizado para avaliar 

lesões genômicas, porém é incapaz de detectar mutações. As lesões 

detectadas pelo cometa são passíveis de correção (61).  

 As células embebidas em agarose têm suas membranas e proteínas 

nucleares lisadas por detergentes e extraídas por altas concentrações de 

sais. O DNA, por ser mais pesado e maior, ocupará o espaço que era 

preenchido por toda a célula e ficará retido no gel em uma estrutura chamada 

nucleóide. As proteínas da matriz nuclear são das poucas que resistem à 

extração; o nucleóide é, portanto, uma série de alças superenoveladas de 

DNA desprovido de histonas, aderidas à matriz celular do núcleo (61). 

 A quebra de fita simples, fita dupla ou sítios álcali-lábeis, onde se 

incluem os sítios apurínicos e apiridimínicos, de DNA podem gerar 

fragmentos que migram com a eletroforese ou relaxar a estrutura 

supercondensada na região do DNA em que o dano ocorreu, permitindo a 

essa região, em forma de alça, se estender por um campo eletroforético. A 

incubação alcalina e a eletroforese fazem com que as alças de DNA que 
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contenham quebras movam-se em direção ao ânodo, formando a “cauda” do 

cometa, visível em microscopia óptica ou de fluorescência (59). 

Cometa em mucosa oral 

 O ensaio do cometa é uma valiosa ferramenta experimental destinada 

a mapear os danos do DNA em células. Além disso, devido à sua grande 

versatilidade, permite explorar o uso de tipos de células alternativas para 

avaliar danos no DNA, tais como células epiteliais (62). A maioria dos tipos 

de epitélio só pode ser obtida por métodos invasivos, porém, as células de 

mucosa bucal podem ser coletadas com uma simples raspagem da 

bochecha, fazendo com que o teste seja um modelo atraente e 

potencialmente útil para investigar os efeitos in vivo de agentes dietéticos, 

químicos e outros agressores no DNA (63). 

 

Citoma de Micronúcleos em células bucais 

As células bucais têm limitada capacidade de reparo do DNA, em 

comparação aos linfócitos do sangue, células para as quais o teste CBMN-

Cyt foi desenvolvido. No entanto, podem refletir com maior precisão eventos 

de instabilidade genômica relacionados ao envelhecimento em tecidos 

epiteliais. A regeneração é dependente da taxa de divisão e do número de 

células basais proliferando, da sua estabilidade genômica e de sua 

propensão para morte celular. Esses eventos podem ser estudados na 

mucosa bucal, que é um tecido facilmente acessível para amostragem de 

células de forma minimamente invasiva, não causando estresse aos sujeitos 

estudados. Este método é cada vez mais utilizado em estudos 
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epidemiológicos moleculares para investigar o impacto da nutrição, fatores de 

estilo de vida, exposição a genotoxinas, danos no genótipo e morte celular. O 

uso de células de mucosa bucal oferece uma oportunidade única de estudar 

a capacidade regenerativa do tecido epitelial (64). 

 
1.3 Quantificação de metais presentes na amostra  
 

A ICP-MS (espectrometria de massa com plasma indutivamente 

acoplado) é uma espectrometria de massa capaz de detectar vários metais e 

não-metais, em concentrações tão baixas como uma parte em 1012, através 

da ionização da amostra com plasma indutivamente acoplado e, em seguida, 

utilizando um espectrômetro de massa para separar e quantificar os íons. 

Em comparação com as técnicas de absorção atômica, o ICP-MS 

tem maior velocidade, precisão e sensibilidade. No entanto, a análise por 

ICP-MS também é mais suscetível a traçar contaminantes do vidro e 

reagentes (6). 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

2.1. Objetivos Gerais 

O objetivo desta pesquisa é estudar, in vitro e in vivo, o potencial 

citotóxico e genotóxico das soldagens a prata, a TIG e a laser utilizadas em 

Ortodontia. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 2.2.1. Avaliar, in vitro, o efeito citotóxico dos anéis ortodônticos com e 

sem soldagem a prata em diferentes linhagens celulares. A viabilidade celular 

das linhagens HGF, HaCat, MRC5 e Vero expostas aos eluídos dos anéis foi 

testada pelo ensaio de Redução de MTT. 

 

2.2.2. Avaliar, in vitro, o potencial genotóxico das soldagens a prata, 

a TIG e a laser utilizadas em Ortodontia, empregando o ensaio Cometa 

Alcalino HGF, após exposição aos eluídos dos anéis soldados.  

 

 2.2.3. Avaliar e quantificar, através de espectrometria de massa com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), a presença de íons metálicos nos 

eluídos de anéis metálicos com e sem solda em meio de cultura Dulbecco 

modificado (DMEM).  
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2.2.4. Avaliar, através da coleta de células da mucosa bucal de 

crianças utilizando, ou não, arco lingual, o potencial genotóxico e mutagênico 

da soldagem a prata e a laser utilizadas em Ortodontia, empregando os 

testes Cometa Bucal e Citoma Bucal de Micronúcleos. 

 

 2.2.5. Avaliar e quantificar, através de espectrometria de massa com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), a presença de íons metálicos na 

urina de crianças utilizando, ou não, arco lingual.  
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3 DISCUSSÃO GERAL 

 

A Ortodontia, desde o seu surgimento, utilizou ligas metálicas na 

cavidade bucal (65). Muitos dos componentes das ligas utilizadas em 

Ortodontia, como Ni, Cr e Ag, são reconhecidamente tóxicos às células e 

conhecidos alérgenos (15, 66, 67). Além disso, não se pode desconsiderar a 

resposta biológica que os metais dissolvidos, e transportados pela corrente 

circulatória, possam causar em outras partes do organismo. 

Os trabalhos in vitro investigam principalmente a liberação iônica, 

quantificando a presença de metais em variados meios (saliva artificial, 

soluções ácidas, soluções salinas), e a citotoxicidade (24-26, 38, 39, 45-47). 

A genotoxicidade da soldagem a prata foi somente testada no trabalho de 

Gonçalves et al.(46), que constataram importante genotoxicidade com os 

anéis soldados no teste Cometa alcalino e Cometa modificado. 

A soldagem a laser demonstra um melhor desempenho do que a 

soldagem convencional nos testes de citotoxicidade e genotoxicidade in vitro. 

No entanto, não são encontrados estudos com pacientes em Ortodontia 

avaliando o efeito dessa técnica na mucosa bucal. Em geral, os laboratórios 

de Ortodontia não dispõem dessa tecnologia, que embora apresente 

inúmeras vantagens técnicas, tem sido dispensada (22). Além disso, a 

técnica é considerada cara pelos dentistas (68). 

A falta de consenso a respeito da segurança clínica da soldagem a 

prata e a escassez (praticamente, inexistência) de equipamentos a laser nos 

laboratórios de Ortodontia nos levaram a pesquisar uma terceira opção para 
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a soldagem: solda a TIG. A solda a TIG é hoje um dos métodos mais utilizado 

para soldagens industriais (69). Os estudos sobre soldagem a TIG, em 

Odontologia, são bastante escassos; a maioria deles avalia as propriedades 

mecânicas das uniões (21, 36, 40, 43, 68, 70-72). No entanto, julgamos que a 

avaliação da biocompatibilidade seja um aspecto importante a ser 

considerado na eleição de uma nova técnica ou material.  Assim, resolvemos 

incluir a soldagem a TIG na nossa investigação.  

No estudo in vitro, optamos por utilizar uma linhagem primária, ao 

invés de uma linhagem estabelecida, por ser a linhagem disponível 

relacionada com a cavidade bucal. Mesmo assim, achamos importante a 

comparação com as linhagens estabelecidas para sabermos se os 

fibroblastos gengivais humanos responderiam adequadamente aos 

tratamentos. Os fibroblastos gengivais humanos foram adquiridos do Banco 

de Células do Rio de Janeiro, oriundos da bióspia de uma papila dental de 

um doador do sexo feminino.  

O HGF não tem um tempo de duplicação definido. O que foi 

observado é que, logo após o estabelecimento da cultura, as células se 

duplicavam rapidamente, e que, após aproximadamente 12 passagens, a 

duplicação se tornava mais lenta. Consultamos a literatura, e dois trabalhos 

relacionavam a senescência desse tipo de célula com um maior tempo de 

duplicação e uma maior resistência frente a íons metálicos (73, 74). Dessa 

forma, todos os nossos experimentos foram realizados com intervalos de, no 

máximo, uma passagem entre as triplicatas, nunca excedendo a 12a 

passagem.  
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Os estudos de citotoxicidade e genotoxicidade in vitro utilizam 

diferentes linhagens celulares, que podem apresentar respostas diversas 

frente ao mesmo agente. O teste Cometa alcalino apresentou um maior 

índice de dano com a soldagem a prata do que com a soldagem a laser e a 

TIG. Atualmente, está sendo realizado o citoma de micronúcleos para as 

células HGF para podermos ampliar a avaliação do tipo de efeito que os 

metais liberados podem causar às células.  

Em relação a quantidade de metais liberados, é preciso considerar que 

foi seguida a orientação para extração da ISO 10993-5 (50), que indica uma 

quantidade extrema para realização dos testes. A análise qualitativa dos íons 

liberados foi compatível com a literatura, indicando que o Cu é o metal mais 

liberado pela liga de prata. No entanto, os valores encontrados não podem 

ser considerados para extrapolação clínica. 

A indução de lesões no DNA é um fator reconhecidamente 

associado à promoção e/ou desenvolvimento do câncer (75) Este estudo, por 

meio da investigação das atividades citotóxicas e genotóxicas dos anéis 

soldados, pretende contribuir para a elucidação de uma possível associação 

entre o uso dessas técnicas e a incidência de câncer bucal.  

No Brasil, de acordo com dados do Conselho Federal de 

Odontologia (76), a Ortodontia e a Ortodontia e Ortopedia Facial somam mais 

de 19.000 profissionais especialistas. É a atividade da Odontologia que 

possui o maior número de profissionais especialistas registrados. Isso tem 

como reflexo um aumento no número de indivíduos que recebem tratamento 

ortodôntico. Considerando-se que o uso de aparelhos ortodônticos está mais 
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acessível à população, inclusive pela inclusão destes procedimentos na 

tabela do SUS pelo Governo Federal (77), é imperativo testar os materiais 

que, embora sejam de uso consagrado, nunca foram amplamente 

investigados. 

A incidência de carcinoma escamocelular de língua sempre foi 

relacionada a indivíduos acima de 40 anos, do sexo masculino, que faziam 

uso de tabaco e/ou álcool. A comunidade científica, no entanto, tem dado 

atenção ao aumento da incidência de câncer bucal em crianças e adultos 

jovens (78-83), cuja etiologia ainda não está completamente elucidada. O 

ortodontista tem, portanto, um importante papel na detecção dessa patologia 

(79), e necessita ter certeza de que os materiais que utiliza não representam 

risco adicional a seus pacientes. 

No estudo clínico, as soldagens não causaram importantes efeitos 

genotóxicos no período avaliado, tampouco aumentaram a concentração de 

íons na urina. Avaliando os gráficos disponíveis em material anexo, é 

possível visualizar a distribuição dos íons nos três grupos nas quatro coletas 

celulares. Nos gráficos são vistos os casos que estão fora dos valores gerais 

e que podem ter influenciado nas médias. Mesmo assim, resolvemos mantê-

los no estudo. Menezes et al (66) também identificaram variações individuais 

na quantificação de Ni na urina de pacientes antes e após dois meses de 

instalação dos aparelhos. 
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4 CONCLUSÃO 

1. A soldagem a prata apresentou elevado potencial citotóxico para as 

linhagens HGF, HaCat, MRC-5 e Vero. Os eluídos metálicos dos anéis 

soldados a laser e a TIG, assim como os eluídos dos anéis sem solda, 

não reduziram a viabilidade celular nas linhagens testadas. 

2. A soldagem a prata aumentou o índice de danos e a frequência de 

danos nas células HGF testadas pelo teste Cometa Alcalino. As 

soldagens a laser, a TIG e os anéis sem solda não induziram 

genotoxicidade. 

3. Os íons encontrados nos meios de cultura com eluídos metálicos dos 

anéis soldados foram, em ordem decrescente: Cu, Ag, Zn, Fe, Sn, Cr, 

Ni e Cd (solda prata); Fe, Ni, Zn, Cr, Sn e Ag (solda laser); Fe, Cr, Ni, 

Zn, Cu, Sn e Cd (solda TIG); Fe, Zn, Cu, Ni, Cr e Sn (anéis sem 

solda).  

4. A soldagem a prata e a laser não induziram genotoxicidade na mucosa 

bucal durante o período estudado. 

5. Os íons metálicos quantificados na urina por ICP-MS não podem ser 

atribuídos apenas à corrosão do aparelho ortodôntico. 
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ANEXOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DESTINADO A 

PESQUISA DAS SOLDAGENS UTILIZADAS EM ORTODONTIA  

Pesquisa: Avaliação in vitro e in vivo do potencial citotóxico, genotóxico e 

mutagênico das soldagens a prata, a TIG e a laser utilizadas em Ortodontia.  

I. Objetivos e justificativa da pesquisa: Essa pesquisa pretende avaliar os efeitos, 

no organismo humano, dos aparelhos ortodônticos que apresentam solda de prata, 

soldagem a TIG (Tunstein Inert Gas) ou a laser, mais precisamente no material 

genético das células da mucosa bucal.  

II. Procedimentos a serem utilizados: Coleta de células da mucosa bucal com 

auxílio de escova citológica (semelhante a uma pequena escova de dentes), que 

será friccionada na bochecha. Serão realizadas seis coletas de células: 1. Duas 

antes de instalar o aparelho, 2. Após 15 dias de instalação do aparelho, 3. Após 28 

dias da instalação do aparelho, 3. Após 6 meses da colocação do aparelho, 4. Após 

1 ano da instalação do aparelho. Coleta de urina nos dias das coletas de células. 

III. Os desconfortos ou riscos esperados: O único desconforto esperado é uma 

mínima pressão da escova na bochecha durante a coleta das células. As escovas 

utilizadas serão de uso exclusivo e serão descartadas imediatamente após o uso. 

 IV. Garantia de resposta a qualquer pergunta: Qualquer dúvida ou 

questionamento sobre a pesquisa poderá ser esclarecido a qualquer momento. 

 V. Liberdade de abandonar a pesquisa sem prejuízo para si: Caso o 

responsável pelo menor desejar que este abandone a pesquisa, não haverá 

qualquer prejuízo e não ocorrerão modificações no tratamento proposto. 

Ressaltamos que a concordância em participar desse estudo não implica em 

qualquer modificação no tratamento que já está sendo feito. Da mesma forma, a não 

concordância em participar desse estudo não irá alterar de nenhuma maneira o 

tratamento já estabelecido. 

VI. Garantia de privacidade: os dados serão mantidos em sigilo.  

VII. Compromisso com informação atualizada do estudo: Os resultados da 

pesquisa serão transmitidos de forma atualizada aos participantes e meios 

científicos, através de artigos. 

           Eu,_________________________________________________________________, 

responsável pelo menor _____________________________________________________fui 

informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada. Recebi 

informação a respeito do tratamento a ser realizado e esclareci minhas dúvidas. Sei que a 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão se assim o 

desejar. Fui certificado de que todos os dados referentes aos exames realizados serão 

confidenciais, bem como o respectivo tratamento não será modificado em razão desse 

estudo, e terei liberdade de não mais consentir em participar da pesquisa, face a essas 

informações. 
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Fui informado que não existirão danos à saúde causados diretamente pela pesquisa. 

Também sei que, caso existam gastos adicionais em relação à pesquisa, estes serão 

absorvidos pelo orçamento da mesma. Caso surjam novas perguntas sobre este estudo ou 

para qualquer pergunta sobre os direitos como participante deste estudo, posso entrar em 

contato com as pesquisadoras responsáveis, Dra. Luciane Macedo de Menezes e Dra. 

Mariana Roennau Lemos Rinaldi, pelos telefones 3320 3538 e 3024 6543, ou Comitê de 

Ética em Pesquisa da PUC (CEP): Av. Ipiranga 6681, Prédio 40 - Sala 505, Porto Alegre, telefone 

3320 3345, de segunda a sexta-feira, horário manhã das 8h30min às 12h e à tarde das 13h30min às 

17h. 

 Declaro que recebi cópia do presente Termo de Consentimento. 

 

Porto Alegre, ________________________________________ de 201___.

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Participante da pesquisa 

 

_________________________________ 

Nome do Participante da pesquisa 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Associado 

Mariana R. Lemos Rinaldi 

CRO-RS 10930. 

 

 

 

Este formulário foi lido para ____________________________________________ (nome do 

participante da pesquisa) em ___/____/___ (data) por Mariana R. Lemos Rinaldi enquanto eu 

estava presente.  

__________________________________ 

Assinatura de Testemunha 

 

 

__________________________________ 

Nome da Testemunha 
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Termo de assentimento do menor 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Avaliação in vitro e in 

vivo do potencial citotóxico, genotóxico e mutagênico das soldagens a prata, a TIG e a 

laser utilizadas em Ortodontia. Seus pais permitiram que você participe. 

Queremos saber os efeitos, no corpo humano, dos aparelhos ortodônticos que 

têm solda. A solda permite a união de dois metais, como se ficassem colados. Existem 

vários tipos de solda para aparelhos. Vamos estudar a solda de prata, soldagem a TIG 

e a laser. 

As crianças que irão participar dessa pesquisa têm de 6 a 13 anos de idade. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu; não terá 

nenhum problema se desistir. 

A pesquisa será feita na Faculdade de Odontologia da PUCRS, onde as 

crianças colocarão um aparelho chamado Arco Lingual. Esse aparelho é utilizado para 

ajudar na prevenção de dentes tortos. O aparelho não causa dor. Na pesquisa, será 

realizada a escovação da bochecha para remoção de células – o que também não dói. 

E será feito o estudo na sua urina também. Em seis consultas serão realizadas essas 

escovações, e você irá urinar em um potinho fornecido (no banheiro, é claro!). O 

aparelho é seguro, mas é possível ocorrer quebras e descolagem do aparelho. Caso 

aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones 3024 6543 

(pesquisadora Mariana R. L. Rinaldi), telefone 3320 3538 (Dra. Luciane Macedo de 

Menezes), ou Comitê de Ética em Pesquisa da PUC (CEP): Av. Ipiranga 6681, Prédio 

40 - Sala 505, Porto Alegre, telefone 3320.3345, de segunda a sexta-feira, horário 

manhã das 8h30min às 12h e à tarde das 13h30min às 17h. 

E há coisas boas que podem acontecer, como evitar que os dentes fiquem 

mais tortos, pois os dentes permanentes terão suficiente espaço para nascerem. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 

resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que 

participaram da pesquisa.  

Quando terminarmos a pesquisa iremos publicar os resultados em revistas 

científicas para que mais pessoas conheçam os efeitos das soldas no corpo humano. 

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar ou à pesquisadora Dra. 

Luciane Macedo de Menezes. Eu escrevi os telefones na parte de cima desse texto. 
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Eu ___________________________________ aceito participar da 

pesquisa Avaliação in vitro e in vivo do potencial citotóxico, genotóxico e 

mutagênico das soldagens à prata, a TIG e a laser utilizadas em Ortodontia, 

que tem o objetivo de estudar os efeitos, no corpo humano, dos aparelhos 

ortodônticos que têm solda de prata, soldagem a TIG (Tunstein Inert Gas) ou a 

laser. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi 

que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores tiraram minhas 

dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa. 

 

Porto Alegre, ____de _________de __________. 
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Níveis urinários de cromo apresentados pelos pacientes ao longo das coletas nos diferentes grupos. 
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Níveis urinários de ferro apresentados pelos pacientes ao longo das coletas nos diferentes grupos. 
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Níveis urinários de níquel apresentados pelos pacientes ao longo das coletas nos diferentes grupos. 
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Níveis urinários de cobre apresentados pelos pacientes ao longo das coletas nos diferentes grupos. 
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Níveis urinários de zinco apresentados pelos pacientes ao longo das coletas nos diferentes grupos. 
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Níveis urinários de prata apresentados pelos pacientes ao longo das coletas nos diferentes grupos. 
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Níveis urinários de cádmio apresentados pelos pacientes ao longo das coletas nos diferentes grupos. 
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Níveis urinários de estanho apresentados pelos pacientes ao longo das coletas nos diferentes grupos. 
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